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            Abstract
          
        

        
          미숙아망막병증(Retinopathy of Prematurity, ROP) 이란 37주 미만의 미숙아에게 발생하는 혈관증식성 질환으로 전 세계적으로 소아 실명의 중요한 원인이 되는 질환이다. 미숙아 망막병증 진단을 위한 미숙아의 안저 촬영에는 고가의 촬영 장비가 필요하지만, 현재 우리나라의 수가 체계와 의료 시스템 상 장비를 갖추고 있는 병원이 부족하다. 본 논문에서는 고가의 장비대신 스마트폰으로 촬영한 미숙아 안저 사진을 딥러닝 기법을 이용하여 미숙아 망막병증을 진단하는 분류기를 개발하였다. 스마트폰으로 촬영하였기 때문에 기존의 고가 장비에 비해 현저히 해상도가 떨어짐에도 불구하고 본 논문에서 개발한 분류기의 결과 99% 이상의 정확도를 보여, 본 연구를 통해 보다 손쉽게 스마트폰 촬영으로 미숙아 망막병증을 진단할 수 있을 것이다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          Retinophathy of Prematurity(ROP) is a vascular disease that occurs in premature babies less than 37 weeks old and is an important cause of childhood blindness worldwide. To capture the premature infant's fundus image for diagnosing ROP requires the expensive camera equipment, but the hospitals currently lacks equipment in the national medical system. In this paper, a classification system for diagnosing ROP was developed using deep learning technique via smartphone funduscopy instead of expensive equipment. Although the resolution of the smartphone photographs is significantly lower than that of existing high-end equipment, the results of the classification system developed in this paper show 99% accuracy, making it easier to diagnose ROP by taking a smartphone.
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      Ⅰ. 서	론
      미숙아망막병증(ROP, Retinopathy of Prematurity) 이란 37주 미만의 미숙아에게 발생하는 혈관증식성 질환으로 전 세계적으로 소아 실명의 중요한 원인이 되는 질환이다[1][2]. 미숙아로 태어나면 40주경 완성이 되어야 할 정상적인 망막 혈관 발달이 이루어지지 않아 출생 후에도 혈관 형성이 진행된다. 그 결과 섬유 혈관성 조직의 발생 및 증식으로 인해 망막이 안구에서 떨어지는 견인성 망막 박리가 발생하게 되어 심각한 시력 장애를 초래한다. 미숙아망막병증의 치료법으로는 주변부의 레이저 광응고술이나 안구 내 혈관형성인자 항체 주사(아바스틴) 등이 있다[3]. 2016년도 통계청의 자료에 따르면 우리나라는 전체 신생아 출생률이 감소하는 것과 대조적으로 출산 연령 및 고령 산모의 구성비의 증가, 임신 중 약물 복용, 다태아 증가, 산과적 합병증 진단과 치료기술의 발달 등의 원인으로 해마다 저체중 출생아와 미숙아 출생률이 증가 추세에 있으며 이와 관련한 의료 비용도 증가하고 있다. 이에 따라 미숙아 망막병증의 선별 검사의 수요 또한 증가할 것으로 예상된다. 적절한 치료 시기를 놓칠 경우 소아 실명으로 이어지는 치명적인 병증으로 예후를 주기적으로 관찰하기 위한 안저 검사가 필수적이다.

      이러한 미숙아 망막병증의 정확한 진단과 치료를 위해서는 검사자의 숙련도가 중요한 요소이다. 또한 진단 및 경과관찰과 의무 기록 보관을 위해 미숙아의 안저를 촬영할 수 있는 고가의 촬영 장비가 필요하다. 대표적인 촬영 장비로는 RetCam등을 들 수 있다[4]. 이는 미숙아 안저 사진을 촬영하기 위해 개발된 장비로 고해상도, 넓은 FOV(Field Of View) 등의 특징을 지니고 있지만, 한 대당 억대의 비용이 필요한 고가임으로 현재 우리나라의 수가 체계와 의료 시스템 상 이러한 장비를 갖추고 있는 병원은 몇 군데 되지 않는 실정이다. 여기에 숙련된 미숙아망막 전문의도 부족한 현실이다.

      이에 본 연구팀은 고가의 촬영 장비가 아닌 스마트폰을 이용한 안저 촬영을 통한 미숙아 망막 병증 진단을 연구해왔다. 스마트폰을 이용하면 별도의 진단 비용이 들지 않고 이동이 용이하며 전신 마취와 공막 누르기가 필요 없는 촬영임으로 준비부터 촬영까지 5분 이하로 단시간, 저비용으로 진단이 가능하다[5]. 하지만, 스마트폰 카메라는 RetCam등과 같이 안저 촬영 전용 기기가 아니기 때문에 주변 빛 노이즈나 미숙아의 움직임과 같은 촬영 환경의 문제와 의료진이 직접 스마트폰 후면 플래쉬를 켜 놓은 상태에서 스마트폰과 렌즈의 거리와 각도를 조절하며 시신경유두와 혈관이 잘 나오도록 초점을 맞춰 안저 촬영을 시행하기 때문에 안저 사진내에 렌즈나 의료진의 손가락, 미숙아의 얼굴 등이 나오며 안저 사진의 시신경 유두 등이 제대로 촬영되지 않는 사진도 존재한다. 이에 여러 장의 안저 사진 중에서 사용가능한 사진을 분류해 나가는 것도 필요하다.

      최근 머신러닝을 이용하여 안저 사진을 분석하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 안저 사진의 혈관을 분석하는 UNET[6][7]을 비롯하여 미숙아 망막병증을 진단하기 위한 안저 사진 분석에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다[8]-[10]. 하지만, 스마트폰으로 촬영된 안저 사진에 대한 분석에 대한 연구는 전혀 없고 RetCam등으로 촬영한 안저 사진에 대한 분석만 존재하고 있다.

      본 논문에서는 스마트폰으로 촬영한 안저 사진을 이용하여 미숙아 망막병증 분류기를 개발하였다. 미숙아 망막 병증 질환이 있는 비정상 사진과 질환이 없는 정상 사진으로 분류하는 것이 목표이다. 스마트폰으로 촬영된 사진은 안구만 찍혀있는 사진이 아니기 때문에 전처리 과정을 통해 가장 딥러닝에 적합한 상태로 만든 뒤 CNN을 기반으로 한 학습 모델[11]-[13]을 사용하여 비교하였다. 그리고 가장 좋은 분류 결과를 보였던 Xception에 대한 결과를 나타내었다.

    

    

  
    
      Ⅱ. 미숙아 망막병증 분류기
      
        2.1 스마트폰으로 촬영한 미숙아 안저 사진 
        그림 1에 스마트폰(아이폰 10, 2400만 화소)을 이용하여 미숙아의 안저 사진을 찍는 모습을 나타내었다.

        
          
          

          Fig. 1. 
				
          

          
            Capturing premature babies’s fundus image using a smartphone(Inset: Original image)
          
          

          

        

        RetCam과 같은 고가의 장비도 없고 마취 등과 같은 사전 준비 없이 손쉽게 촬영이 가능함을 알 수 있다. 미숙아의 안구위에 렌즈를 올리고 그 부분을 스마트폰으로 촬영한다. 그림 1 내의 작은 사진에 실제 촬영된 사진을 나타내었다. RetCam과는 다르게 렌즈내의 안구의 해상도가 낮을 뿐만 아니라 사람손이나 반사되는 빛 등으로 안저 사진의 해석이 곤란할 것으로 생각된다.

      

      
        2.2 전처리
        우선 스마트폰으로 촬영한 안저 사진을 학습하기 적합한 형태로 변형해주기 위해서 다음과 같은 전처리를 하였다. 미숙아 안구 위에 렌즈를 올려놓고 촬영을 하고, 렌즈는 항상 검정색 테두리의 원형을 가진다는 특징이 있기 때문에 검정색 테두리의 원을 먼저 찾는 것에 집중하였다.

        그림 2(a)에 나타내었듯이, 오리지널 이미지의 RGB값을 Thresholding하여 검정색 부분만 검출하여 렌즈이외의 노이즈를 줄였다. 그리고 그림 2(b)에 나타내었듯이 Gaussian Blur 기법을 이용하여 Thresholding로 인해 손상된 부분의 노이즈를 제거하여 렌즈의 원 테두리가 끊어지는 부분 등을 보정하였다. 그림 2(c)와 같이 렌즈의 원을 찾기 위해 Hough circle algorithm을 이용하였다. 그리고 그림 2(d)와 같이 원의 크기만큼 자른 후 ROI(Region Of Interest)을 제외한 부분은 bit연산을 이용해 흑백으로 마스킹(Masking)을 수행하였다. 이미지의 사이즈를 일정하게 통일시키기 위해 리사이징(Resizing)하였다. 이때 데이터의 손상을 줄이기 위해 작은 이미지는 linear와 cubic algorithm의 결과를 bit연산하여 데이터를 보간 작업을 수행하였다. 또한 이미지를 평준화하기 위해 RGB를 GRAY로 변환하였지만, 혈관의 손실이 심하여 CLAHE(Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)를 이용하여 히스토그램 균일화하여 뚜렷한 이미지를 얻었다. 이와 같은 전처리를 모두 거친 사진이 그림 2(e)와 같다.

        
          
          

          Fig. 2. 
				
          

          
            Fundus images by pre-processing
          
          

          

        

        학습용 이미지는 비정상 162장, 정상 316장으로, 동아대학교 병원 신생아집중치료실에 입원한 미숙아 중 미숙아망막병증 검진 시 안저 사진을 촬영한 239명 478안을 대상으로 하였다. 본 연구는 동아대학교병원 생명윤리심의위원회의 승인을 받았으며, 헬싱키선언을 준수하여 시행되었다. 미숙아의 안저 촬영에는 미숙아 환자 수에 의해 결정되고, 또한 비정상보다 정상 환자들이 더 많았던 이유로 학습용 이미지의 비정상, 정상의 개수가 균일하지 못했다.

        또한 촬영한 이미지가 많지 않아 전처리의 가장 마지막 단계에서 Image augmentation 작업을 통해 이미지 데이터 수를 늘려 주었다. 본 논문에서는 회전 18단계 (0˚, 20˚, 40˚, 60˚, 80˚, 100˚, 120˚, 140˚, 160˚, 180˚, 200˚, 220˚, 240˚, 260˚, 280˚, 300˚, 320˚, 340˚), Hue 이동 3단계 (-10, 0, 10)를 적용하여 1장당 54장의 이미지를 만들어 내었다. 따라서 총 학습 데이터는 (162+316)×2=25,812장이다. 또한 본 논문에서 사용된 이미지의 압축비 41.45%이며 영상의 압축비란, 압축 전후의 크기의 비율을 말한다.

      

      
        2.3 분류기
        본 연구에서는 CNN(Convolutional Neural Networks)를 기반으로 한 알고리즘 중 AlexNet, Inception-V3, 그리고 Xception의 3가지를 분류기 기반 모델로 사용하였다[7]-[9]. AlexNet은 2012년 개최된 ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)에서 높은 성능을 보여준 CNN구조이다. 약 6천만 개의 파라미터를 학습하지만 기존의 모델인 LeNet–5에 비해 병렬적인 구조와 ReLU함수의 도입, 드롭아웃(Dropout)방식을 이용하여 시간을 줄이며 학습량을 늘릴 수 있게 된 모델이며, 현대의 CNN의 부흥에 큰 역할을 한 구조이다[7]. 하지만 2개의 병렬 GPU를 구조로 사용하였지만 개발 당시 그래픽 카드 메모리의 3GB에 맞춰 개발되어 구조의 한계를 가지고 있다. 또한, Inception-V3는 GoogleNet(InceptionV1)의 개량버전이다. 딥러닝 구조를 깊고 노드를 많이 만들어 성능을 높였지만 학습해야할 hyper parameter가 기하급수적으로 증가하여 overfitting, Grandient vanishing 문제, 학습 시간, 연산 속도 등으로 학습이 어려워져 노드간의 연산을 줄이고 행렬 연산을 Dense연산을 하도록 처리한 Inception module을 만든 것이 Inception 구조의 가장 큰 특징이다[8].

        그리고 Xception은 GoogleNet에서 inception module의 특징인 노드간의 연결을 줄인 것에 더 나아가 채널간의 관계를 찾는 것과 이미지의 지역 정보를 찾는 것을 완전 분리하여 성능을 향상 시킨 모델이다[9].

        Xception에서 사용하는 연산은 그림 3과 같이 Depth-wise-separable convolution으로 기존 convolution이 연산 결과로 1×1 map을 만들었다면 Depth-wise-separable convolution은 각 채널별로 feature map을 만들고 그 다음 1×1 convolution 연산(Point wise convolution)을 하여 feature map 수를 조정하게 한다.

        
          
          

          Fig. 3. 
				
          

          
            Simplified Xception model
          
          

          

        

      

      
        2.4 학습 결과
        학습에 사용된 PC는 CPU i9-9900X에 dual GPU(NVIDIA RTX2080i)를 사용하였다. 표 1에 나타나 있는 Base model 각각의 model layer에 ImageNet 데이터로 미리 학습된 웨이트를 로딩하여 transfer 학습을 진행하였다. Optimizer는 Adam으로, 학습 rate는 0.0001으로 설정하였다. 2.3절에서 소개했던 미숙아 망막병증 정상군과 비정상군의 학습 데이터를 학습 이미지와 검증 이미지를 0.7, 0.3로 나누어 학습과 검증을 100 에포(epoch)로 진행하였다. 우선 3개의 모델 학습 결과를 비교하기 위해 학습 정확도 결과를 표 1에 나타내었다.

        
          Table 1. 
				
          

          
            Learning accuracy by CNN models
          
          

        

        
          
            
              	Model
              	Accuracy
              	Missing rate
              	False alarm rate
            

          
          
            	AlexNet
            	58.0%
            	42%
            	58.6%
          

          
            	Inception-V3
            	94.8%
            	5.2%
            	9.7%
          

          
            	Xception
            	99.7%
            	0.4%
            	0.7%
          

        

        

        이러한 학습 정확도에 사용된 식을 식 (1)에 나타내었다. 이때, TP은 True positive로써 실제 정상인데 정상으로 판단한 경우를 말하며, TN은 True negative로 실제 정상인데 비정상으로 판단된 것을 말한다. FP은 False positive, FN은 False negative로써 각각 실제 비정상인데 하나는 정상군으로 하나는 비정상군으로 각각 판명되었음을 나타낸다.
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        또한 missing rate(MR)과 false alarm rate(FMR)을 나타내었다. missing rate는 총 데이터 중에서 정확도 예측이 틀린 것의 비율을, FMR는 비정상으로 판정되었으나 실제로는 정상인 것의 비율을 뜻하는 것으로 식 (2), (3)에 각각의 계산식을 나타내었다.
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        이러한 결과 학습 정확도를 포함한 모든 면에서	Xception이 가장 높은 성능을 보였다. Xception이나 Inception-V3이 AlexNet 대비 성능이 높은 이유는 다음과 같다. 딥러닝에서 층을 점점 깊게 쌓으면 성능이 높아지게 되는데, AlexNet 과 같은 CNN으로만 구성되어있는 네트워크는 그 깊이에 한계가 생기게 된다. 층을 깊게 쌓을수록 Backpropagation 단계에서 발생하는 Gradient Vanishing 문제가 발생하게 되기 때문이다. 깊이가 일정 이상으로 깊게 되면 앞 레이어와의 차분(Differential) 값이 0으로 수렴하게 되어서 이후에는 모두 weight가 0이 되는 현상이 발생하는데 이를 Gradient Vanishing 문제라고 정의한다. 따라서 CNN만으로 구성된 AlexNet은 성능이 일정 이상으로 높아지지 못한다. 반면에 Inception-V3 나 Xception은 ResNet의 구조를 사용해서 Gradient Vanishing 문제를 해결한다. 즉, skip connection으로 인해서 weight가 0이 되는 것을 방지하였기 때문에 성능이 우수한 것으로 생각된다.

        Xception을 이용한 분류기의 블록도를 그림 4에 나타내었다. 전처리된 안저 사진의 사이즈는 600 x 600 x 1이며 Xception은 8개의 block layer를 사용하여 학습시킨 뒤 pooling과 softmax를 거처 결과를 도출하였다. Xception으로	학습과 검증 결과를 그림 5에 나타내었다. Loss는 학습 loss 비율이며, acc는 학습 정확도이다. val_loss는 검증 loss rate이며, val_acc는 검증 정확도를 나타내고 있다. Loss는 0에 거의 근접하고 정확도는 1에 거의 근접하여 학습이 제대로 진행되었음을 알 수 있다.

        
          
          

          Fig. 4. 
				
          

          
            Block diagram of classification using Xception
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 5. 
				
          

          
            Results of learning and validation using Xception
          
          

          

        

        또한, 전처리기가 실제 학습 정확도에 미치는 영향에 대해서도 조사하였다. 그림 6에서 나타내었듯이, 기존과 동일한 조건에서 전처리를 하지 않은 안저 사진들을 학습시킨 결과이다. 그 결과, 학습 정확도는 100%를 달성하였지만 검증 정확도에서는	90%를 조금 넘는 결과를 보였다. 또한 검증 loss 비율이 100%를 넘는 듯 불안정한 결과를 보였다. 이는 과적합(Overfitting)이 발생한 것 때문으로 생각된다. 이러한 결과에 의해 안저 사진의 전처리가 필수임을 알 수 있다.

        
          
          

          Fig. 6. 
				
          

          
            Results of learning and validation using fundus images before pre-processing
          
          

          

        

        본 학습 결과의 이해를 돕기 위해 정상군과 비정상군의 샘플 이미지들의 테스트한 결과를 그림 7에 나타내었다. 샘플 이미지 4개를 우선 미숙아 망막병증 전문의에 의해서 분류한 결과와 본 논문에서 개발한 프로그램으로 테스트한 결과를 비교하여 그 결과가 어느 정도 일치하는지 확인하였다.

        
          
          

          Fig. 7. 
				
          

          
            Results of classification 
          
          

          

        

        정상군 샘플 안저 사진 두 장(sample1, sample2)와 비정상군 샘플 안저 사진 두 장(sample3, sample4)를	학습 시킨 결과를 나타내었다. 정상군, 비정상군의 구분은 전문의에 의한 구분 결과에 따라 샘플 이미지를 나눈 것이고, Normal과 Abnormal이라고 적힌 부분은 프로그램에 의해 각각 정상군과 비정상군으로 판별될 확률을 나타내었다.

        그림 7의 결과에 알 수 있듯이 정상군의 샘플 안저 사진들은 모두 Normal 99.98%로, 비정상군의 샘플 안저 사진들은 모두 Abnormal 99.98%의 확률로 나타났다. 이에 본 논문에서는 스마트폰으로 촬영한 안저 사진들에 대해 Xception을 base network로 사용하여 정상과 비정상군의 분류를 하는데 성공하였다.

      

    

    

  
    
      Ⅴ. 결론 및 향후 과제
      본 논문에서는 스마트폰으로 촬영한 미숙아 안저 사진을 이용해 미숙아 망막 병증을 진단하기 위한 딥러닝을 이용한 분류기를 개발하였다. 고가의 미숙아용 안저 사진 촬영기기의 부재와 전문 안과의의 부족 등의 문제를 해결하기 위해 스마트폰으로 촬영하는 방법론이 대두되고 있다. 하지만 고가의 촬영기기는 고화질로 촬영되기 때문에 객관적인 분석이 용이했던 반면, 스마트폰으로 촬영된 안저 사진은 화질의 문제뿐만 아니라 안구의 위치 등이 변해있어 객관적인 분석이 어려웠다. 그러므로 본 논문에서는 Xception 모델을 이용한 분류기로 스마트폰으로 촬영된 미숙아의 안저 사진의 정상군과 비정상군의 분류를 99% 이상 정확도로 분류하는데 성공하였다.

      향후 과제로는 안저 사진의 정상군과 비정상군의 분류뿐만 아니라 혈관 검출을 통해 비정상군의 추가 징후 등을 검출 할 수 있는 시스템을 개발할 계획이다. 이로써 미숙아 망막 병증의 총괄적인 진단이 가능할 것으로 생각된다.
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